
 
   Szelep nélkül, többször használatos 

 
Jelen utasítás a maszk több páciensen való használatára (kórház, rendelő, alvás labor) vonatkozik. A 

maszk tisztítására, dezinficiálására és sterilizálására, vonatkozó utasítás az Air Liquide Medical 

Systems ajánlását és validálását követően, az ISO 17664 előírásainak megfelel.  

 
A Respireo Hospital F Non Vented Többször használható eszköz a fenti feltételeknek megfelelően 

kezelve, max. 20 x használható. 

A teljes dezinficiálási és starilizálási protokoll megtalálható: www.airliquidemedicalsystems.com, vagy 

vegye fel a kapcsolatot a helyi Márkakereskedővel. 

 

Lélegeztető gépekkel való kompatibilitás 

 

 

Referenciák 
KM218800 Respireo Hospital F Non Vented Többször használatos - S 

KM218900 Respireo Hospital F Non Vented Többször használatos - M 

KM219000 Respireo Hospital F Non Vented Többször használatos - L 

KM222400 Fejpánt Respireo Hospital F (x10) 

 

 

 

 

 
Kérjük, olvassa el a Használati Utasítást 

Orvosi eszköz, Class IIa  

Előállítja az Air Liquide Medical Systems Spa., forgalmazza az Air Liquide Medical Systems SA 



 
  Szelep nélkül, többször használatos 

 

 

    A megoldás a komplex tapasztalat eredménye 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


